INSTRUGCAO DE USO — REATON CC

11161CL

Referéncia do Produto

INSTRUCAO

MODO DE USO: Pronto para uso. Ndo retirar da
embalagem original. Consultar o manual do
equipamento.

USUARIO PRETENDIDO: Uso laboratorial por pessoal
técnico.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO: Armazenar em local
seco e arejado.

DESCRIGAO: Este produto deve ser utilizado
somente em equipamentos de hematologia
(contadores de células) fabricados pela Beckman
Coulter.

ESTABILIDADE EM USO: A solucdo se mantém estavel
se dentro da temperatura indicada por 60 dias
apds aberto.

INTERFERENCIA: N&ao misturar com outros diluentes
durante o uso.

INFORMAGAO: O reagente s6 deve ser utilizado em
conjunto com os Hemolisante Realise CO, Realise
3-CO, Reagpack CL e o Detergente Reageclean nos
equipamentos indicado no tépico “Descricdo”.

GARANTIA DA QUALIDADE: Todos os produtos Vixtal
sdo testados e aprovados antes da
comercializacéo.

DESCARTE: De acordo com as normas do
laboratédrio.
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